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Resumo
Os Fluidos de Transfereˆncia Te´rmica (HTF) usados em colectores solares
(o´leos sinte´ticos) tendem a envelhecer e degradar [1]. Esta degradac¸a˜o e´
imposs´ıvel de controlar e afecta a capacidade do HTF e tem implicac¸o˜es
na medida da performance do dispositivo em que e´ usado o HFT (colector
solar) uma vez que sa˜o usados os valores de capacidade te´rmica iniciais.
O ensaio de colectores solares depende de uma medida exacta do produto
de HTF e caudal ma´ssico. Estes ensaios por imposic¸a˜o de normas so´ sa˜o
poss´ıveis com caudalimetros com exactida˜o e resisteˆncia a temperaturas
elevadas pelo que sa˜o dispositivos algo dispendiosos. Para medidas de
Poteˆncia, como as que sa˜o feitas no ensaio de colectores solares, a me-
dida directa do produto do calor especifico pelo caudal ma´ssico e´ o que
se exige e na˜o necessariamente a medida separada das duas grandezas. A
estrate´gia para medir directamente a o produto e´ uma te´cnica calorime-
trica que permite medir com exactida˜o estas grandezas. Soluc¸o˜es deste
tipo ja´ foram propostas [2,3]. Neste projecto pretende-se rever e melhorar
a soluc¸a˜o apresentada em [2] e demonstra a utilidade num circuito de
ensaio de colectores solares para temperaturas ate´ 200oC. Foi concebido
e ensaiado um prototipo de calor´ımetro, que se calibrou com a´gua e usou-
se a calibrac¸a˜o para medir o calor especifico de um HFT cujo resultado
foi comparado com os valores fornecidos pelo fabricante. Conseguiram-
se bons resultados e demonstrou-se que esta te´cnica pode ser facilmente
implementada em circuitos de alta temperatura e para quaisquer tipo de
fluidos.
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Development and test results of a calorimeter for solar thermal testing
loops with temperatures between 100o C and 200o C
Abstract
Thermal heat transfer fluids (HTF) used in solar collectors (e.g. synthetic oils) are
known to age and degrade [1]. This degradation is impossible to control, affecting
the fluid heat transfer capacity and thus the ability of measuring the performance of
an HTF heating device (e.g. a solar collector) based on known specific heat values.
Collector testing is also crucially dependent on an accurate measurement of HTF mass
flow rate. Such measurement relies on flow meters suitable for the accuracy, operating
temperature and flow range requirements of the testing procedures, often an expensive
and demanding component in particular when no-intrusive measurements are to be done
ia a close circuit. For power measurement purposes, as those performed in solar collector
testing procedures, a direct measurement of the product between specific heat and mass
flow rather than a separate measurement of both quantities is suitable. A calorimetric
technique delivering this direct measurement is thus a suitable strategy to overcome
such difficulties with acceptable (and even higher) measurement accuracy. Solutions
of this kind have already been proposed [2, 3]. In this paper we revisit and improve
the solution presented in [2] and demonstrate its usefulness in a solar collector testing
loop, for temperatures up to 200oC. A calorimeter prototype was thoroughly tested and
calibrated with water as HTF (enabling accurate independent measurement of specific
heat and mass flow rates values). Calorimeter calibration results where then used in
the testing with thermal oil whose specific heat values were previously known from
manufacturer and independent laboratory measurements. A comparison of Cp measured
by the calorimeter with the value given by the HTF manufacturer is used to test the
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calorimeter capacities. The agreement achieved was very good. It is noted that the
technique can be easily implemented in any high temperature loops, large or small, and
for any HTF.
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Acro´nimos e Nomenclatura
m˙ caudal ma´ssico em (kg/min)
Cp(T ) calor especifico do fluido a´ temperatura me´dia T = (Tin + Tout)/2 em (J/kg.
oC)
Tout temperatura de sa´ıda (
oC)
Tin temperatura de entrada (
oC)
Pcol potencia dissipada pelo colector solar (W)
Pc potencia dissipada no calor´ımetro (W)
Toutcal temperatura de sa´ıda (
oC)
Tincal temperatura de entrada (
oC)
F factor de calibrac¸a˜o do calor´ımetro
CI caˆmara interna do calor´ımetro
CE caˆmara externa do calor´ımetro
HTF fluido de transfereˆncia te´rmica
a, b constantes da regressa˜o linear
PID controlador proporcional integral derivativo
η(T) rendimento a´ temperatura me´dia T = (Tin + Tout)/2
Tred temperatura de reduzida (
oC.m2/W )
CPC colector parabo´lico composto
G irradiac¸a˜o no plano do colector
R2 coeficiente de determinac¸a˜o
vii
viii
PT100 termoresistencia de platina que a 0 o C tem uma resistencia de 100 Ω
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
As aplicac¸o˜es da energia solar te´rmica, a temperaturas acima dos 80oC
(acima de 80oC perspectivam-se aplicac¸o˜es de aquecimento e arrefeci-
mento em edif´ıcios, dessalinizac¸a˜o, calor de processo industrial - a´gua
quente e vapor, refrigerac¸a˜o, etc.) constituem o pro´ximo grande desafio
para a Energia Solar, a exigir colectores do tipo concentrador e novas
soluc¸o˜es de engenharia, que, uma vez desenvolvidas, tera˜o um enorme
interesse comercial para as empresas do sector e para os potenciais utili-
zadores.
A Figura 1.1 apresenta um resumo das va´rias aplicac¸o˜es que se perspec-
tivam para diferentes faixas de temperatura. A faixa de temperatura dita
interme´dia ou me´dia e que se estende dos 80oC aos 200oC, podera´ ser
coberta por colectores concentradores, estaciona´rios, quasi-estaciona´rios,
com seguimento, com ou sem combinac¸a˜o com tubos de va´cuo.
As tecnologias referidas na Fig. 1.2, muitas delas ainda em desenvolvi-
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Figura 1.1: Principais aplicac¸o˜es da Energia Solar Te´rmica em func¸a˜o da temperatura, DHW- A´guas
quentes sanita´rias, HWS - Aquecimento domestico, HW Ind.- Calor de processo, SH - Aquecimento
(Ar), SEA -, fonte: comunicac¸a˜o privada Professor Collares Pereira
Figura 1.2: Tecnologias solares te´rmicas, fonte: comunicac¸a˜o privada Professor Collares Pereira
mento, exigem novos bancos de ensaios de rendimento dos colectores.
Em contraste com os bancos de ensaios que esta˜o hoje dispon´ıveis para
colectores que sa˜o ensaiados ate´ aos 80oC em circuitos a a´gua, estes
bancos de ensaios exigem circuitos com a´gua sob pressa˜o ou com re-
curso a fluidos te´rmicos (o´leos te´rmicos) que tornam estes circuitos mais
complexos, em particular no que diz respeito a` obtenc¸a˜o de condic¸o˜es
de estabilidade para se produzirem os pontos de leitura estabelecidos pe-
las normas e, sobretudo, no que diz respeito ao conhecimento preciso
do valor do caudal de circulac¸a˜o e do calor espec´ıfico do fluido (normal-
3mente func¸a˜o significativa da temperatura) na faixa das temperaturas
me´dias referida. A questa˜o da medida do caudal com precisa˜o suficiente
[4] (≤ 2%) e´ particularmente delicada pelo tipo de aparelhos que esta˜o
dispon´ıveis para caudais interme´dios (300 a 700 litro/hora) de fluidos
que na˜o sejam a´gua. A questa˜o do calor espec´ıfico do fluido e´ tambe´m
complexa, na˜o tanto porque as propriedades na˜o sejam conhecidas (for-
necidas pelo fabricante) quando o fluido e´ introduzido no circuito, mas
porque este se vai degradando e o impacte que essa degradac¸a˜o tem so-
bre o valor do calor espec´ıfico na˜o e´ conhecido/controla´vel! Em [2] este
problema foi abordado de forma experimental, com a construc¸a˜o e en-
saios de um calor´ımetro, propondo a medida directa do produto caudal
pelo calor espec´ıfico em vez da medida separada das duas grandezas, com
bons resultados. Contudo na˜o foram feitos ensaios em circuitos na faixa
das temperaturas interme´dias, nem com fluidos te´rmicos que na˜o a a´gua.
A presente dissertac¸a˜o visa a concepc¸a˜o, construc¸a˜o e ensaio de um ca-
lor´ımetro de precisa˜o para circuitos de ensaio de colectores solares ate´
temperaturas da ordem de 200oC, para qualquer tipo de fluido.

Cap´ıtulo 2
Conceito
Um colector solar convencional e´ composto por uma superf´ıcie receptora
negra e em contacto com esta superf´ıcie circula um fluido que ira´ aquecer
e captar a energia solar. Essa superf´ıcie geralmente encontra-se dentro
de uma caixa com um vidro ou outra superf´ıcie transparente que permite
a passagem da radiac¸a˜o solar, esta´ tambe´m bem isolada termicamente
para evitar perdas da energia captada, a este tipo de colectores chama-
se usualmente colector plano. Aplicando o mesmo conceito tambe´m se
usam tubos de va´cuo que permitem a passagem da radiac¸a˜o solar e no
seu interior teˆm como superf´ıcie um tubo meta´lico onde circula um fluido
que ira´ aquecer ao captar a energia solar.
Tambe´m e´ poss´ıvel, mediante o´pticas sofisticadas, concentrar a radiac¸a˜o
solar num tubo de va´cuo ou numa superf´ıcie que permita a passagem da
radiac¸a˜o solar e que seja bem isolada e no qual circula um tambe´m um
fluido, na Figura 2.1 esta˜o representados os va´rios tipos de colector e a
respectiva faixa de temperatura de utilizac¸a˜o.
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Figura 2.1: Tipos de colectores e temperaturas de funcionamento
O rendimento instantaˆneo de um colector e´ definido pela raza˜o entre a
energia captada a uma dada temperatura e a energia incidente:
η(T ) =
Pcol(T )
AIcol
(2.1)
Na definic¸a˜o de rendimento surge a necessidade de se medir a poteˆncia
(energia) captada. Em termos instantaˆneos escreve-se:
Pcol = m˙Cp(T )× (Tout − Tin) (2.2)
Na figura 2.2 e a titulo de exemplo esta˜o representados os rendimentos
para os va´rios tipos de colectores
Com o objectivo de normalizar as medidas do rendimento do colector
utiliza-se a temperatura reduzida:
Tred =
T − Tamb
G
(2.3)
No caso do ensaio para calculo de rendimento ser realizado a uma Tamb de
7Figura 2.2: rendimento em func¸a˜o da temperatura reduzida
20oC e com uma radiac¸a˜o de 1000 W/m2 para uma Tred de 0.1(
om2/W )
significa que o fluido no interior do colector atingiu 120oC. Para obter
a curva de rendimento de um colector sa˜o realizados ensaios a diferentes
temperaturas me´dias Tm e em condic¸o˜es esta´veis definidas pela norma
[4]. Para o calculo de rendimento de colectores planos e´ relativamente
fa´cil obter, com a´gua, os pontos que caracterizam a respectiva curva
de rendimento uma vez que ate´ 100oC na˜o se necessita um circuito
hidra´ulico muito complexo (na pra´tica resulta dif´ıcil ensaiar com a´gua
acima de 90oC, devido a` proximidade aos 100oC no pro´prio colector,
aumento de pressa˜o associado e proximidade a` mudanc¸a de fase). No
entanto para temperaturas superiores a 100oC e ensaios com a´gua, a
pressa˜o no circuito hidra´ulico ira´ ser mais elevada o que traz problemas
de custo e seguranc¸a nos circuitos de ensaio de colectores solares para
temperaturas interme´dias. Por exemplo fazer um ensaio a uma Tm de
180oC, com agua, significa que a pressa˜o a que o circuito de ensaio e os
seus componentes teˆm que suportar sera´ superior a 10bar.
Em (2.1) tem-se que para obter PCol e´ necessa´rio conhecer o caudal m˙ e
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calor especifico Cp(T ) do fluido. m˙ e´ medido atrave´s de um caudalimetro
e Cp(T ) para o caso da a´gua e´ bem conhecido [5], esta e´ grande vantagem
da a´gua como fluido de ensaio. No entanto para ensaio de rendimento de
colectores que atingem Tred elevadas e´ necessa´rio construir circuitos de
ensaio mais complexos/dispendiosos para permitir atingir presso˜es superi-
ores, a alternativa a isto e´ usar outros fluidos, por exemplo o´leos te´rmicos,
uma vez que assim e´ poss´ıvel, por exemplo atingir temperaturas na ordem
dos 200oC pro´ximo da pressa˜o atmosfe´rica. No caso dos o´leos te´rmicos
o problema e´ o Cp(T ) que embora seja fornecido pelo fabricante, como
os o´leos tendem a degradar-se [1], isso torna dif´ıcil a realizac¸a˜o destes
ensaios com precisa˜o antes de (2.4).
Na presente presente dissertac¸a˜o, propo˜e-se medir directamente m˙Cp(T )
atrave´s de um calor´ımetro, colocado em se´rie no pro´prio circuito de ensaio,
onde se dissipa uma potencia conhecida P e sa˜o medidas as temperaturas
de entrada e sa´ıda no calor´ımetro, como indicado em 2.4.
m˙Cp(T ) =
Pc
(Toutcal − Tincal)
(2.4)
Isto e´, com (2.4) poderemos garantir uma medida precisa de m˙×Cp(T),
em quaisquer circunstaˆncias de fluido e eventual degradac¸a˜o, sem ter
que conhecer esta de alguma forma e evitando complexos problemas de
calibrac¸a˜o que ocorrem em circuitos onde o fluido na˜o seja facilmente
descarta´vel (como no caso da a´gua) no aˆmbito do recurso a me´todos
de calibrac¸a˜o mecaˆnicos (abertura do circuito e recolha cronometrada de
amostras).
Cap´ıtulo 3
Concepc¸a˜o e Descric¸a˜o do
Calor´ımetro
3.1 Estado da Arte
As 2 principais abordagens pre´vias, com soluc¸o˜es calorime´tricas, para a
problema´tica da degradac¸a˜o do o´leo em circuitos de ensaio foram o ca-
lor´ımetro para medir Cp desenvolvido pelo DLR para o banco de ensaio
KONTAS [3] e o calor´ımetro da Nota Te´cnica [2].
O banco de ensaio KONTAS e´ uma plataforma rotativa que permite en-
saiar concentradores parabo´licos variando o seu azimute. Nesta plata-
forma e´ usado o o´leo Syltherm 800 da DOW como HTF para o banco
de ensaios e para lidar com as questo˜es relacionadas a medida do caudal
e do Cp do fluido de ensaio (um o´leo te´rmico com propriedades f´ısicas
suscept´ıveis de se degradarem como o uso e a temperatura de operac¸a˜o de
forma na˜o controla´vel), os autores de [3] desenvolveram um calor´ımetro.
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Figura 3.1: Setup do calor´ımetro para medir Cp da plataforma KONTAS,fonte:[3]
Este calor´ımetro funciona em paralelo ao circuito de ensaio onde foi feita
uma picagem para derivar parte do o´leo do circuito ensaio para o circuito
onde esta´ o calor´ımetro (Figura 3.1). Esta secc¸a˜o a` parte do circuito de
ensaio tem um caudalimetro em serie com o calor´ımetro para permitir
medir o CP do o´leo como se pode ver na Figura 3.0.
Figura 3.2: Esquema uni-filar do setup para o calor´ımetro da plataforma KONTAS,fonte: [3]
Com este “setup” o objectivo em termos de temperatura de utilizac¸a˜o
prevista era a faixa de 100 a 350oC e era proposto fazer medidas pontuais
para avaliar a condic¸a˜o do o´leo usado no circuito do banco de ensaios.
No entanto devido a problemas de perdas e de estabilizac¸a˜o a faixa de
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temperatura para que acabou por ser calibrado e que ficou dispon´ıvel para
ser usado com precisa˜o suficiente, resultou ser uma faixa reduzida, longe
do objectivo inicial. Mais concretamente: em [3] o principio de funciona-
mento escolhido foi o de se dissipar uma poteˆncia num fluido e medir a
temperatura de entrada e sa´ıda; no entanto, com o aumento da tempe-
ratura as perdas te´rmicas do pro´prio instrumento variam e implicam uma
maior dificuldade na calibrac¸a˜o e estabilizac¸a˜o . Neste caso apenas se
consegue usar o instrumento com precisa˜o numa reduzida faixa de tem-
peraturas ( 5o C) e com a calibrac¸a˜o para 50 o C ou seja apenas permite
a medida do Cp com precisa˜o para temperaturas pro´ximas de 50 o C. Ao
contrario de [3] pretende-se que a faixa de utilizac¸a˜o do Calor´ımetro na˜o
seja limitada,apenas com um factor de calibrac¸a˜o. As limitac¸o˜es encontra-
das podem ser resolvidas com uma configurac¸a˜o diferente do calor´ımetro,
nomeadamente criando um ambiente de “perdas constantes” para a zona
em que e´ dissipada a poteˆncia no calor´ımetro e desta forma permitir uma
medida directa do produto m˙Cp independentemente da temperatura de
ensaio. Esta ideia foi desenvolvida na nota te´cnica [2]. A´ı o calor´ımetro
aparece com um reservato´rio externo/envolvendo o calor´ımetro propria-
mente dito que permite criar um ambiente externo ao calor´ımetro que
e´ o da pro´pria temperatura de ensaio (Figura 3.3) com perdas entre o
calor´ımetro e o seu ambiente que assim podera˜o ser as mesmas, qualquer
que seja a temperatura de ensaio, como se pode apreciar nas Figura 3 e 4.
A caˆmara interna constitui o calor´ımetro onde uma resisteˆncia ele´ctrica
aquece o fluido que circula, desde a temperatura da envolvente, ate´ a`
temperatura de sa´ıda resultante da potencia dissipada.
No entanto este calor´ımetro revelou ter ainda alguns problemas relacio-
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Figura 3.3: Vista em corte do calor´ımetro da Nota Te´cnica [2], reservato´rio externo, fonte: 2
nados com a inercia provocada pelas grandes dimenso˜es do seu grande
reservato´rio envolvente, estabilidade e homogeneizac¸a˜o da sua tempera-
tura. Mesmo assim foram realizadas medidas numa faixa muito maior de
temperaturas e determinada uma constante do calor´ımetro. Contudo a
configurac¸a˜o e dimenso˜es das duas caˆmaras e as pontes te´rmicas com o
exterior da unidade e estratificac¸a˜o de temperatura no reservato´rio envol-
vente, vieram criar problemas na estabilizac¸a˜o de todo o conjunto, antes
que uma medida significativa pudesse ser feita. Tambe´m acresce que ainda
foram detectados alguns problemas na medida da poteˆncia dissipada na
resisteˆncia ele´ctrica utilizada, que afectaram a precisa˜o do resultado. Mas
dado o resultado positivo que, mesmo assim, foi poss´ıvel obter, apesar
deste conjunto de circunstancias, surgiu a ideia de se proceder a` revisa˜o
da soluc¸a˜o encontrada em [2], por forma a corrigir os problemas detecta-
dos e obter um aparelho realmente funcional e u´til..
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Figura 3.4: Vista em corte do calor´ımetro da Nota Te´cnica [2], reservato´rio interno, fonte: [2]
Este e´, na realidade, o objectivo desta tese.
3.2 Desenvolvimento do Calor´ımetro
Como acaba de se afirmar a soluc¸a˜o construtiva adoptada foi inspirada
em [2]; o objectivo e´ o de controlar as perdas e garantir que estas sejam
lineares e constantes a qualquer temperatura, possibilitando a obtenc¸a˜o
do factor u´nico de calibrac¸a˜o. Este vira´ a ser determinado numa deter-
minada faixa de temperatura onde seja mais fa´cil de a realizar, nomeada-
mente com a´gua, um fluido cujas propriedades te´rmicas sa˜o conhecidas
e controladas. E, depois, poder aplicar-se o calor´ımetro em gamas mais
elevadas de temperatura e com outros fluidos . Para dissipar a poteˆncia
no fluido e´ usada uma resisteˆncia ele´ctrica visto que desta forma sera´ fa´cil
medir a poteˆncia dissipada; e´ tambe´m necessa´rio garantir que o fluido esta´
bem misturado para se poder conhecer a sua temperatura com precisa˜o e
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na˜o criar varia´veis na˜o controladas a` transfereˆncia de calor. Em resumo
e em func¸a˜o do que ficou exposto acima , as principais considerac¸o˜es le-
vadas em conta na concepc¸a˜o e construc¸a˜o do novo calor´ımetro foram os
seguintes:
- reduzir/controlar as perdas te´rmicas para que o ma´ximo da potencia
seja dissipada para o fluido
- reduzir a inercia te´rmica do conjunto para uma utilizac¸a˜o pra´tica e
flex´ıvel
- criar condic¸o˜es para que as perdas sejam realmente independentes da
temperatura de ensaio
- criar um dispositivo de fa´cil montagem e desmontagem para garantir
um bom acesso a todas as partes.
(a) (b)
Figura 3.5: (a)Visa˜o em Corte do Calor´ımetro, com sentido de circulac¸a˜o do fluido, (b)Caˆmaras por assemblar
do Calor´ımetro
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Comec¸ou-se por uma caˆmara interior (CI) onde sa˜o instaladas uma re-
sisteˆncia ele´ctrica, que permite dissipar a potencia P no fluido e 2 sondas
PT100 na entrada e sa´ıda da CI que permitem medir as respectivas tempe-
raturas de entrada (Tincal) e sa´ıda(Toutcal). Para reduzir as perdas isolou-se
esta caˆmara com la˜ de rocha, no entanto mesmo com la˜ de rocha estas
perdas iriam variar com a temperatura de ensaio, para minimizar este fac-
tor, tal como em [2] optamos por incluir uma caˆmara exterior (CE) que
“banha” a CI com o fluido a` temperatura de ensaio, sendo assim qualquer
que seja a temperatura de ensaio a variac¸a˜o de temperatura entre a CI e
CE sera´ imposta pela Poteˆncia dissipada e na˜o pela temperatura de en-
saio. O fluido circulante e´ obrigado a fazer um percurso interno complexo
por forma a garantir uma boa mistura (temperatura homoge´nea) e maior
”entrega”poss´ıvel de energia ao fluido (ver Fig. 3.5(a))
Para a construc¸a˜o da CI e CE optou-se por uma construc¸a˜o em caˆmaras
cil´ındricas em ac¸o inox (Fig. 3.5(b)), esta opc¸a˜o permite construir caˆmaras
de forma simples e com boa resisteˆncia a` pressa˜o e corrosa˜o; garante
tambe´m a possibilidade de se poder montar e desmontar as va´rias caˆmaras
com facilidade. Os desenhos te´cnicos usados para a fabricac¸a˜o do ca-
lor´ımetro podem ser consultados no Anexo A

Cap´ıtulo 4
Calibrac¸a˜o
4.1 Metodologia de Ensaio
Embora o objectivo de utilizac¸a˜o do calor´ımetro seja a utilizac¸a˜o com o´leos
te´rmicos e´ poss´ıvel usar outros fluidos. Para a calibrac¸a˜o do calor´ımetro foi
usada a´gua uma vez que se conhece bem Cp(T ) a qualquer temperatura
(4.2). Para a caracterizac¸a˜o do calor´ımetro sera´ necessa´rio determinar o
factor de calibrac¸a˜o F (4.1) que representa as perdas do calor´ımetro. Na
realidade os dados obtidos revelaram que o ajuste de m´ınimos quadrados
com mais qualidade (R2 ' 0.99) foi da forma de F = mx + b pelo que
quando se utilize o termo calibrac¸a˜o e´ a este ajuste que se refere.
m˙Cp(T ) |real= m˙Cp(T ) |cal ×F = Pc
(Toutcal − Tincal)
F (4.1)
Como referido em 2 mede-se m˙, Pc, Toutcal e Tincal; para a a´gua, a partir
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da correlac¸a˜o (4.2) pode-se saber com exactida˜o o seu Cp(T).
Cp = 4218, 525−2, 55222T+5, 51766E−2T 2−4, 9454E−4T 3+2, 3426E−6T 4−3, 79E−9T 5
(4.2)
Com (4.1) e (4.2) a metodologia adoptada para a determinac¸a˜o do fac-
tor de calibrac¸a˜o F foi a comparac¸a˜o do caudal medido no caudalimetro
m˙ |real com o caudal medido no calor´ımetro m˙ |cal.
Esta comparac¸a˜o de caudais e´ feita com o circuito estabilizado e sa˜o
adquiridos todos os dados (m˙ |real, Pc, Toutcal e Tincal) com um tempo de
aquisic¸a˜o de 2 segundos sendo depois usadas me´dias de 5 minutos para a
comparac¸a˜o.
A questa˜o da estabilidade e´ muito importante porque o ensaio de cali-
brac¸a˜o tera´ que ser realizado num estado estaciona´rio. Por exemplo, ao
iniciar a aquisic¸a˜o de dados numa fase em que o calor´ımetro esta´ a aque-
cer, parte da poteˆncia dissipada ira´ aquecer a massa do calor´ımetro em
lugar de aquecer o fluido, o que, consequentemente, ira´ provocar uma di-
minuic¸a˜o do ∆T na CI e uma medida errada e vice-versa numa situac¸a˜o de
arrefecimento. Para controlar este aspecto foi colocada uma sonda na en-
trada da CE do calor´ımetro para garantir que esta temperatura e´ o mais
constante poss´ıvel (variac¸o˜es de ≤0.1oC) e que para cada temperatura
de ensaio antes da realizac¸a˜o da medida ha´ uma fase de estabilizac¸a˜o.
Utilizou-se esta metodologia para va´rias temperaturas e caudais, sendo
que o que se considera como a temperatura de ensaio (T) e´ a tempera-
tura me´dia na CI do calor´ımetro.
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4.2 Desenvolvimento e Implementac¸a˜o do Circuito de Ensaio
Para o ensaio do Calor´ımetro foi fundamental construir um circuito hidra´ulico
de ensaio para permitir estabilizar a temperatura de entrada e garantir as
condic¸o˜es vistas em 4.1. Este circuito hidra´ulico foi constru´ıdo e imple-
mentado no aˆmbito desta dissertac¸a˜o nas instalac¸o˜es da Ca´tedra Energias
Renova´veis na Herdade da Mitra. Para garantir as condic¸o˜es de ensaio foi
importante conseguir dissipar a poteˆncia libertada no calor´ımetro. Inici-
almente tinha-se pensado em garantir este arrefecimento circulando a´gua
a` temperatura ambiente num permutador, no entanto esta opc¸a˜o impli-
cava um elevado gasto de a´gua, pelo que se optou pela inclusa˜o de um
”chiller”para arrefecimento de a´gua.
Figura 4.1: Circuito de A´gua
O circuito de a´gua (Fig. 4.1) e´ composto por um medidor de caudal elec-
tromagne´tico calibrado em [6], em serie com calor´ımetro seguido de um
permutador que ligado ao chiller permite arrefecer a sa´ıda do calor´ımetro.
Uma caldeira em serie que com um controlo PID permite fazer o ajuste
da temperatura de ensaio. Todos os equipamentos e caracter´ısticas do
banco de ensaio esta˜o descritos detalhadamente no Anexo B
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4.3 Instrumentac¸a˜o e Controlo
Para a aquisic¸a˜o de dados do circuito de ensaio descrito em 4.2 foi utilizado
o mult´ımetro (Agilent,34980A)e desenvolvido um programa de aquisic¸a˜o
e controlo no software LabView da National Instruments. Com este equi-
pamento conseguiu-se adquirir todas as varia´veis necessa´rias para a de-
terminac¸a˜o do factor de Calibrac¸a˜o descritas em 4.1. Permitiu ainda ter
um fa´cil acesso a´ informac¸a˜o com indicadores e gra´ficos essenciais para
verificar a evoluc¸a˜o e controlar a estabilidade do ensaio (Fig. 4.2).
Figura 4.2: Exemplo de output do programa
Para o controlo dos caudais de circulac¸a˜o e do caudal de arrefecimento no
permutador do chiller optou-se pela utilizac¸a˜o de variadores de frequeˆncia
associados a`s bombas de circulac¸a˜o e de arrefecimento (Anexo II) esta
configurac¸a˜o permitiu controlar com bastante precisa˜o os caudais de cir-
culac¸a˜o e arrefecimento. O controlo de ambos os variadores foi progra-
mado no software anteriormente referido e e´ do tipo PID, este algoritmo de
controlo e´ muito usado na industria e basicamente controla uma varia´vel
de processo atrave´s de um actuador. Neste caso as varia´veis de processo
foram o caudal de circulac¸a˜o e a temperatura de entrada no calor´ımetro
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e os actuadores foram respectivamente os variadores das bombas de cir-
culac¸a˜o e arrefecimento. Toda a programac¸a˜o do sistema de aquisic¸a˜o e
controlo esta descrita no Anexo C.
4.4 Ensaios
Aplicou-se a metodologia descrita em 4.1 para os ensaios com a´gua sendo
o conjunto de caudais e temperaturas me´dias de 1, 2, 3, 4 Kg/min e
45, 65, 80oC. A Fig. 4.2 mostra a relac¸a˜o entre o caudal medido pelo
calor´ımetro e o caudal medido pelo caudalimetro que sera´ usada para a
sua calibrac¸a˜o.
Figura 4.3: Comparac¸a˜o de m˙CP |real com m˙CP |cal para diferentes temperaturas (45, 65, 85) e
caudais aproximados de 1, 2, 3 e 4 Kg/min e com as respectivas barras de erro
4.5 Calibrac¸a˜o, Equac¸a˜o do Calor´ımetro
Com os resultados obtidos em 4.4 e ilustrados em Fig.4.3 obteve-se atrave´s
de uma regressa˜o linear (met. m´ınimos quadrados), a relac¸a˜o entre o cau-
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dal real e o caudal medido pelo calor´ımetro. Na figura esta˜o representadas
as barras de erro horizontais e verticais, sendo que as verticais sa˜o valores
muito baixos e sem leitura no gra´fico.
m˙Cp(T ) |real= (a+ δa)× m˙Cp(T ) |cal +(b+ δb) (4.3)
Os valores de a e b para o ensaio foram:
a=1.114 δa=0.018
b=-13.94 W/oC δb=3.55 W/oC
Os valores δa e δb representam as incertezas da regressa˜o linear tendo em
conta as incertezas envolvidas. O valor b na˜o e´ zero porque a utilizac¸a˜o
de um valor diferente de zero confere uma qualidade estat´ıstica (R2 0.99)
melhor que a utilizac¸a˜o de zero (R2 0.95). O significado f´ısico deste valor
b 6= 0 na˜o foi investigado, sendo assim um mero artificio matema´tico.
Cap´ıtulo 5
Aplicac¸o˜es do Calor´ımetro
5.1 Introduc¸a˜o
Em 4 utilizou-se a´gua como fluido de ensaio, por ser um fluido com propri-
edades te´rmicas conhecidas e inaltera´veis, no entanto ha´ todo o interesse
em aplicar esta tecnologia a fluidos diferentes como os o´leos te´rmicos,
conforme explicado anteriormente. Assim com o factor de calibrac¸a˜o ob-
tido em 4. foi poss´ıvel verificar o funcionamento do calor´ımetro com o´leo.
Para isso construiu-se um circuito de o´leo e usou-se um o´leo te´rmico com
Cp(T ) fornecido pelo fabricante e em suma usou-se o calor´ımetro para
medir o Cp(T ) do o´leo e compara com os dados do fabricante. Pos-
teriormente o Calorimetro foi usado no aˆmbito de outra dissertac¸a˜o de
mestrado [7] sendo tambe´m apresentados os resultados ai obtidos.
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5.2 Medida do Cp(T) de um O´leo Te´rmico
5.2.1 Configurac¸a˜o do Circuito
O circuito de O´leo tambe´m foi constru´ıdo no aˆmbito da dissertac¸a˜o e e´
em tudo semelhante ao circuito de a´gua(Fig. 5.1), para este circuito foi
usada uma bomba de o´leo e foi usado um caudalimetro do tipo de Coriolis,
visto que permite uma melhor precisa˜o para fluidos com viscosidade mais
elevada. Usou-se o mesmo chiller do circuito de a´gua acoplado a um
permutador de agua/o´leo para controlar a temperatura do o´leo. Incluiu-se
tambe´m uma balsa de contenc¸a˜o de o´leo para prevenir poss´ıveis fugas.As
caracter´ısticas dos equipamentos do pro´prio circuito esta˜o descritas no
anexo II. A n´ıvel de instrumentac¸a˜o e controlo foram usados os mesmos
me´todos e programa de LabView de 4.3.
(a) (b)
Figura 5.1: Circuito hidra´ulico do o´leo (a)esquema (b)foto
5.2.2 Ensaios
Com o Calorimetro calibrado (4.5) e´ poss´ıvel, como previsto, fazer a me-
dida directa de m˙Cp(T ) |cal de qualquer HTF num ensaio de colectores
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solares. Como aplicac¸a˜o decidiu-se usar o Calor´ımetro para medir o pro´prio
Cp(T) e comparar os resultados com os valores fornecidos pelo fabricante.
O intervalo de temperaturas dos ensaios foi de 45 a 155oC e os caudais
variaram entre os 2 e os 6kg/min.
A equac¸a˜o (4.1) foi modificada para:
Cp(T ) |real= 1
m˙ |coriolis (m˙Cp(T ) |cal ×a+ b) (5.1)
De acordo com o fabricante Cp(T) varia com T de forma linear tal como
(5.1)
Cp(T ) |fabricante= 3.571T + 1807.6 (5.2)
Para os ensaios com O´leo manteve-se a metodologia descrita em 4.1 mas
neste caso, e como e´ objectivo deste projecto, utilizou-se a calibrac¸a˜o
vista em 4.5 o que permitiu assim usar o Calor´ımetro para medir o Cp(T)
do o´leo de transfereˆncia te´rmico .
5.2.3 Resultados
Na Tabela 5.1 esta˜o os resultados de Cp(T ) |cal para as va´rias tempera-
turas e caudais testados. Como referido anteriormente T e´ o valor me´dio
das temperaturas Tincal e Toutcal, tendo em conta que quanto menor e´ o
caudal maior sera´ a diferenc¸a entre Tincal e Toutcal optou-se por, a partir
do 115oC, na˜o descer o caudal a valores abaixo dos 5kg/min.
Na Fig. 5.3 esta˜o os resultados obtidos para o Cp(T ) |cal com as respec-
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Figura 5.2: Tabela 1 Valores de Cp obtidos nos va´rios ensaios
tivas barras de erro, pode-se ver tambe´m a recta para as valores de Cp(T)
fornecido pelo fabricante. Os resultados obtidos esta˜o pro´ximos dos valo-
res fornecidos pelo fabricante, demonstrando assim o bom funcionamento
do calor´ımetro e o interesse da sua utilizac¸a˜o.
Figura 5.3: Valores Cp(T) obtidos nos va´rios ensaios e fornecidos pelo fabricante
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5.3 Aplicac¸o˜es
5.3.1 Aplicac¸a˜o a` medida de rendimento de um colector solar com o´leo
te´rmico e comparac¸a˜o dos resultados obtidos com a medida de ren-
dimento num circuito a a´gua
No aˆmbito da dissertac¸a˜o de mestrado [7] o calorimetro foi usado para
medir o rendimento de um colector solar circulando primeiro a´gua e depois
o´leo te´rmico para posteriormente comparar os resultados.
Figura 5.4: a) Colector do tipo CPC b) Eficieˆncia calorime´trica para ensaios a a´gua e o´leo
5.4 Outras Aplicac¸o˜es
5.4.1 Ensaios CPC Reelcoop
No aˆmbito do projecto REELCOOP (REnewable ELectricity COOPera-
tion) sera´ necessa´rio ensaiar/testar um colector do tipo CPC com tem-
peratura de funcionamento ate´ 200oC e sera´ usado o calorimetro de-
senvolvido para realizar as medidas de caudal e Cp(T ) automaticamente
lidando com os problemas de degradac¸a˜o do o´leo descritos anteriormente.

Cap´ıtulo 6
Concluso˜es e trabalho futuro
A te´cnica calorimetrica proposta neste projecto torna poss´ıvel a realizac¸a˜o
de ensaio e monitorizac¸a˜o com precisa˜o de colectores solares para fluidos
de transfereˆncia te´rmica com Cp(T) desconhecido ou que se degradam
com o tempo. Como mostram os resultados, a grande vantagem deste
dispositivo e´ conseguir manter a precisa˜o da medida num grande intervalo
de temperaturas e caudais. A qualidade do instrumento desenvolvido pode
ser apreciada na sua aplicac¸a˜o a` determinac¸a˜o do pro´prio Cp(T) do o´leo
te´rmico utilizado. Com a conclusa˜o deste projecto criou-se tambe´m um
importante novo recurso para trabalhos de investigac¸a˜o na a´rea de ensaio
de colectores na Universidade de E´vora. Em desenvolvimentos futuros sera´
poss´ıvel melhorar o Calor´ımetro no sentido de atingir temperaturas mais
elevadas e melhorar a sua exactida˜o.Pensa-se mesmo fazer a aplicac¸a˜o
desta tecnologia/novo instrumento a circuitos de sais fundidos para cir-
culac¸a˜o directa em campos de concentradores funcionando a 570oC para
produc¸a˜o de electricidade por via solar te´rmica. O instrumento desen-
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volvido em diferentes tamanhos e configurac¸o˜es podera´ mesmo vir a ser
produzido em pequena se´rie para comercializac¸a˜o. Esta possibilidade sera´
explorada junto de empresas fabricantes de instrumentos deste tipo.
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”Development and test results of a calorimetric technique ena-
bling fluid properties independent HFT energy content measure-
ment.- Publicada em Energy Procedia Volume 49, 2014 Pages 2125-2134
Proceedings of the SolarPACES 2013 International Conference.
Esta publicac¸a˜o foi seleccionada para apresentac¸a˜o oral na conferencia
internacional mais importante a n´ıvel mundial na a´rea da Energia Solar
de Concentrac¸a˜o, SolarPACES 2013 em Las Vegas no to´pico ”Measure-
ments and Control”ver Anexo D.
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Anexos

Anexo A
Desenhos Te´cnicos Usados para a
Construc¸a˜o do Calor´ımetro
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Anexo B
Equipamentos e Caracter´ısticas dos
Circuitos de Ensaio
No aˆmbito desta dissertac¸a˜o foram constru´ıdos, de raiz, 2 circuitos hidra´ulicos
semelhantes, para o ensaio do calor´ımetro. Um circuito de ensaio para
a´gua e outro para ole´o te´rmico. A construc¸a˜o de ambos foi feita com tubo
de Inox 304L de 21 mm de diaˆmetro e 1mm de espessura, foram usados
acesso´rios mecaˆnicos para a unia˜o de tubagem e acesso´rios. A escolha re-
caiu na tubagem de ac¸o inoxida´vel porque e´ o mais indicado para usar com
o´leo te´rmico uma vez que na˜o reage com o mesmo. Optou-se tambe´m
por construir o circuito de agua em ac¸o inoxida´vel por uma questa˜o de
uniformidade e log´ıstica. A escolha pelas fixac¸o˜es mecaˆnicas para a cons-
truc¸a˜o do circuito deve-se essencialmente a uma questa˜o de flexibilidade
e facilidade de construc¸a˜o/alterac¸a˜o, podia ter-se optado, por exemplo,
por soldadura mas para estes materiais requeria pessoal/equipamento es-
pecializado e foi posta de parte esta opc¸a˜o. Os componentes ba´sicos de
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cada circuito sa˜o semelhantes sendo eles a bomba de circulac¸a˜o, o cau-
dalimentro, as va´rias sondas de temperatura a caldeira com resisteˆncia
ele´ctrica para aquecer o fluido e um permutador para arrefecer o fluido.
No caso do arrefecimento apenas existe um chiller que arrefece a´gua e
esta a´gua circula num permutador O´leo/A´gua no caso do circuito de o´leo
e num permutador A´gua/A´gua no caso do circuito de a´gua. Para con-
trolar o caudal de ensaio foi usado um variador de frequeˆncia acoplado
a`s respectivas bombas de circulac¸a˜o que permite controlar com precisa˜o
a velocidade da bomba e consequentemente o caudal. Para controlar
a refrigerac¸a˜o do circuito tambe´m foi usado um variador de frequeˆncia
acoplado a` bomba do chiller que permite variar o caudal de a´gua fria que
passa nos respectivos permutadores de a`gua e o´leo. Para controlar a tem-
peratura atrave´s da resisteˆncia ele´ctrica da caldeira e´ usado um contactor
controlado por um PID. Assim consegue-se controlar a temperatura de
ensaio. Para prevenir potenciais fugas no circuito de o´leo foi desenhada
e constru´ıda uma balsa de contenc¸a˜o que esta´ debaixo do circuito como
prevenc¸a˜o de fugas.
Circuito de A´gua
Figura B.1: Esquema unifilar do circuito de A´gua
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Bomba de A´gua
Figura B.2: Bomba de circulac¸a˜o usada no circuito de A´gua
Caudalimetro
Figura B.3: Caudalimetro usado no circuito de A´gua
Variador de Frequeˆncia
Figura B.4: Variador de Frequeˆncia usado no circuito de A´gua
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Circuito de O´leo
(a) (b)
Figura B.5: (a)Esquema unifilar do circuito de o´leo (b)foto
Bomba de O´leo
Figura B.6: Bomba de circulac¸a˜o usada no circuito de O´leo
Caudalimetro
Figura B.7: Caudalimetro usado no circuito de Oleo
47
Variador de Frequeˆncia
Figura B.8: Variador de Frequeˆncia usado no circuito de O´leo
Chiller
Figura B.9: Chiller para arrefecimento de ambos os circuitos

Anexo C
Sistema de Aquisic¸a˜o e Controlo
O Sistema de aquisic¸a˜o e controlo foi desenvolvido de raiz na linguagem
de programac¸a˜o LabView da National Instruments. O programa controla
o mult´ımetro Agilent 34980 e ainda um micro-controlador (arduino). Com
o mult´ımetro e´ adquirido o valor das resisteˆncias das sondas PT100, esta
medida e´ feita a 4 fios para que o comprimento do cabo de cada sonda
PT100 na˜o influencie o valor medido. E´ tambe´m lida a tensa˜o e a cor-
rente na resisteˆncia ele´ctrica do calor´ımetro para calcular a poteˆncia na
CI do Calor´ımetro. O micro-controlador faz a interface entre o programa
de aquisic¸a˜o e controlo e o variador de frequeˆncia da bomba do chiller
controlando assim a velocidade da bomba do chiller consoante o setpoint
de temperatura definido no programa, e´ um controlo do tipo PID imple-
mentado no LabView. A programac¸a˜o e´ feita no LabView e´ simbolica e
o programa comec¸ou a ser estruturado com a seguinte func¸a˜o main:
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TCPIP::169.254.9.80::inst0::INSTR
1001,1002,1003,1004,1005,1012
7030
stop all
TCal_in
TCal_out
TCal_in
TcaudaP
TCAL_IN
Caudal kg/min
1000
SetPoint
PID gains
TP 
2
Signals
error out
Filename Out
Saving Data
Comment
DAQmx Task
Enable
error in (no error)
Filename
Reset
Write To Measurement File2
DataSave
Signals
error out
Filename Out
Saving Data
Comment
DAQmx Task
Enable
error in (no error)
Filename
Reset
Write To Measurement File3
1001,1002,1003,1004,1005,1012,1042,7030
V_Calorimetro
I_cal
3.325
P_Calorimetro
TD_out
0
baud rate
VISA resource name
data bits
parity
10000
timeout (10sec)
Enable Termination Char
stop bits
flow control
error out
1042
Write To Measurement File2Write To Measurement File
Simple Error Handler.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\Utility\error.llb\Simple Error Handler.vi
Convert to Dynamic Data4Convert to Dynamic Data
Write To Measurement File3Write To Measurement File
tratamento.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\tratamento.vi
multimetro.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\multimetro.vi
arduino.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\arduino.vi
AG34980A Close.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib\Agilent 34980a\ag34980A.llb\AG34980A Close.vi
AG34980A Configure 4-Wire Resistance.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib\Agilent 34980a\ag34980A.llb\AG34980A Configure 4-Wire Resistance.vi
AG34980A Configure DC Current.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib\Agilent 34980a\ag34980A.llb\AG34980A Configure DC Current.vi
VISA Configure Serial Port (Instr).viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\Instr\_visa.llb\VISA Configure Serial Port (Instr).vi
VISA Configure Serial PortC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\Instr\_visa.llb\VISA Configure Serial Port
AG34980A Configure DC Voltage.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib\Agilent 34980a\ag34980A.llb\AG34980A Configure DC Voltage.vi
AG34980A Reset.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib\Agilent 34980a\ag34980A.llb\AG34980A Reset.vi
AG34980A Initialize.viC:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib\Agilent 34980a\ag34980A.llb\AG34980A Initialize.vi
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A func¸a˜o main e´ composta por varias func¸o˜es ja´ existentes no pacote
do software e mais 3 func¸o˜es desenvolvidas que sa˜o a arduino.vi, multi-
metro.vi e tratamento.vi. A func¸a˜o main tem como outputs os valores
das grandezas necessa´rias para o ensaio (temperaturas, poteˆncia, cau-
dal) e como input o setpoint para o ensaio e os paraˆmetros do PID.
Tem ainda um gra´fico para mostrar a evoluc¸a˜o das temperaturas que e´
essencial para garantir a estabilidade do ensaio. Tem ainda os blocos
de gravac¸a˜o de dados gravando separadamente as grandezas lidas di-
rectamente do mult´ımetro (resisteˆncia, tensa˜o e corrente) e tambe´m os
dados ja´ tratados (temperatura, poteˆncia, caudal). Na func¸a˜o seguinte
func¸a˜o,tratamento.vi basicamente sa˜o aplicados os factores de calibrac¸a˜o
a todos os sensores.
tratamento.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\tratamento.viLast modified on 11/16/2016 at 11:00Printed on 11/16/2016 at 11:04
Page 1
0  -245.848272+2.366654*RCal_in+0.000901*RCal_in*RCal_in 
TCal_in
  -243.431652+2.327766*RCal_out+0.001065*RCal_out*RCal_out   
  -244.336452+2.339092*RCAL_IN+0.001031*RCAL_IN*RCAL_IN 
TCal_out
5
4
  -248.479538+2.404158*R_TP+0.000791*R_TP*R_TP 3
TcaudaP
TCAL_IN
6  ( 10/16)*(1000*ICaudal-4) 
2 -255.239240+2.501700*RD_out+0.000458*RD_out*RD_out 
TP 
7
V_Calorimetro
-0.8593*V_resist
I_cal
3.325
1    -255.239240+2.501700*RD_out+0.000458*RD_out*RD_out 
TD_outarray
caudal
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Na func¸a˜o, multimetro.vi e´ estabelecida a comunicac¸a˜o com o mult´ımetro
e sa˜o lidos os canais correspondentes a`s sondas que se querem ler. A
configurac¸a˜o base do multimetro foi feita na func¸a˜o main, foi definido o IP
do mult´ımetro e configurados os va´rios canais. Por exemplo o canal 1001
e´ um canal de resisteˆncia medida a 4 fios e o 1042 e´ um canal de corrente
dc. A func¸a˜o multimetro.vi tem com input estes dados de configurac¸a˜o
e ainda os canais que se querem ler e o seu output e´ uma matriz com os
valores para cada um dos canais seleccionados. Este output vai para a
func¸a˜o tratamento.vi onde sa˜o aplicados os factores de calibrac¸a˜o. Com
os factores de calibrac¸a˜o ja´ se tem, por exemplo a temperatura a` sa´ıda do
permutador do chiller TP. Esta temperatura e´ controlada pela velocidade
da bomba do chiller e este controlo e´ feito atrave´s do microcontrolador e
implementada na func¸a˜o arduino.vi.
multimetro.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\multimetro.viLast modified on 11/16/2016 at 11:00Printed on 11/16/2016 at 11:03
Page 1
VISA resource name
error in (no error)
Scan List(empty)
number
VISA resource name out
error out
arduino.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\arduino.viLast modified on 11/16/2016 at 10:59Printed on 11/16/2016 at 11:02
Page 1
SetPoint
PID gains
dt out (s)
reinitialize? (F)
Letter Equivalent
27
K
 11 
1
 True 
26 26
2
 True Conversion from that number into a string consisting  of 1 or more characterspid 3
output range
dt (s)
numero
process variable
 False  False  0, Default 
A
 1 
arduino.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\arduino.viLast modified on 11/16/2016 at 10:59Printed on 11/16/2016 at 11:02
Page 2
B
 2 
C
 3 
D
 4 
E
 5 
F
 6 
arduino.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\arduino.viLast modified on 11/16/2016 at 10:59Printed on 11/16/2016 at 11:02
Page 3
G
 7 
H
 8 
I
 9 
J
 10 
L
 12 
arduino.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\arduino.viLast modified on 11/16/2016 at 10:59Printed on 11/16/2016 at 11:02
Page 4
M
 13 
N
 14 
O
 15 
P
 16 
Q
 17 
arduino.viG:\working_directory\Uevora\Dissertação\anexos\Anexo3\Labview\arduino.viLast modified on 11/16/2016 at 10:59Printed on 11/16/2016 at 11:02
Page 5
R
 18 
S
 19 
T
 20 
U
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Development and test results of a calorimetric technique for solar thermal testing loops, enabling mass flow and Cp measurements independent from fluid properties of the HTF used 
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Abstract 
Thermal heat transfer fluids (HTF) used in solar collectors (e.g. synthetic oils) are known to age and degrade [1]. This degradation is impossible to control, affecting the fluid heat transfer capacity and thus the ability of measuring the performance of an HTF heating device (e.g. a solar collector) based on known specific heat values. Collector testing is also crucially dependent on an accurate measurement of HTF mass flow rate. Such measurement relies on flow meters suitable for the accuracy, operating temperature and flow range requirements of the testing procedures, often an expensive and demanding component in particular when no-intrusive measurements are to be done ia a close circuit. For power measurement purposes, as those performed in solar collector testing procedures, a direct measurement of the product between specific heat and mass flow rather than a separate measurement of both quantities is suitable. A calorimetric technique delivering this direct measurement is thus a suitable strategy to overcome such difficulties with acceptable (and even higher) measurement accuracy. Solutions of this kind have already been proposed [2, 3]. In this paper we revisit and improve the solution presented in [2] and demonstrate its usefulness in a solar collector testing loop, for temperatures up to 200ºC. A calorimeter prototype was thoroughly tested and calibrated with water as HTF (enabling accurate independent measurement of specific heat and mass flow rates values). Calorimeter calibration results where then used in the testing with thermal oil whose specific heat values were previously known from manufacturer and independent laboratory measurements. A comparison of Cp measured by the calorimeter with the value given by the HTF manufacturer is used to test the calorimeter capacities. The agreement achieved was very good.  It is noted that the technique can be easily implemented in any high temperature loops, large or small.   
 
 * Corresponding author. Tel.: +351-266-759-360. E-mail address: collarespereira@uevora.pt 
© 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer review by the scientific conference committee of SolarPACES 2013 under responsibility of PSE AG.  Keywords: calorimeter, flow rate measurement; specific heat mesurement; HTF degradation  
1. Introduction 
In solar collector testing a crucial measurement is that of the power being delivered by the collector Pcol at any given moment and operating temperature (established as the average value between inlet and outlet temperatures), as in (1), where  is the HTF flow rate through the collector and Cp its specific heat. 
         (1)  In testing loops using an HTF fluid other than water, the issue of flow rate accuracy is a more delicate one and in particular Cp(T) is hard to know in any accurate fashion. Even when measured values are provided by the oil supplier, thermal oils tend to degrade with time and use and it is not practical (or even impossible) to keep on measuring its evolution with time. A direct measurement of the product Cp is proposed through the use of a calorimetric technique (Calorimeter)  placed in series within the testing loop , where a known amount of power (electric power) is dissipated and inlet and outlet calorimeter temperatures are measured . 
First   is obtained by finding the ratio  . The real value of     is then found by 
correcting with the calorimeter calibration factor F, according to (2)  
       (2) 
 I.e. with (2) an accurate measurement of the product mass flow rate*specific heat is provided in any circumstances and type of fluid and eventual fluid thermal properties degradation or change, without having to know any details about that and avoiding complex calibration of fluid properties in loops with fluids that are not easily or cheaply disposed off and without having to resort to flow meter verifications with constant loop breakings and fluid sample retrievals. The present paper is organized in the following way:   In 2. a description of the calorimeter is made, highlighting its basic features and the care placed behind guaranteeing that the calibration factor F will be the same at any temperature.  In 3. the calorimeter is inserted in a water testing loop, where both  and Cp(T) can be measured or are known with great accuracy and thus can be used for the determination of F  In 4. the calorimeter was inserted in an oil loop and used to check the values of Cp(T) given by the oil supplier. Coherent values are shown to result, and even only after a few hours of testing, fluid degradation (and Cp value changes) can be clearly observed, thus attesting to the great convenience of the new device developed and presented. An application to power calculation is also presented.  In 5. the main features and conclusions are  summarized.      Nomenclature 
 mass flow rate in (kg/min) Cp(T) specific heat of the fluid at the average temperature T = (Tin+Tout)/2 (J/kg.ºC) Tout outlet temperature (ºC) Tin inlet temperature (ºC) Pcol power collected by a solar collector (W) 
Pc dissipated power in calorimeter (W) Toutcal calorimeter outlet temperature (ºC) Tincal calorimeter inlet temperature (ºC) F calorimeter calibration factor  density of water (kg/l) IC inner chamber OC outer chamber HTF heat transfer fluid PT parabolic through a, b constants of a linear least square fit   
 
2. Calorimeter, concept and description 
In [1] the problem of HTF degradation in PT concentrators performance testing and evaluation was raised and in [3] a concept for a calorimeter like technique was developed to overcome these type of difficulties.  However this calorimeter is complex and there are other, hopefully simpler, possible designs.   In prior work [2], a calorimeter technique very similar to the one presented in this paper, had already been proposed and developed, precisely to solve this problem. The configuration chosen for the new device described in the present paper is an improvement on that earlier one with the following objectives:   maximize heat input to the circulating fluid 
 minimize and, above all, render as constant as possible the heat loss to the surroundings at any operating temperature 
The concept is the following (see Fig.1):  
 in a stainless steel cylindrical inner chamber (IC) heat is provided by an electrical resistance immersed in the HTF 
 this chamber is inside another  stainless steel cylindrical chamber (outer chamber- OC) from which the HTF fluid comes; this outer chamber provides an environment for heat losses which is at the inlet temperature to IC; thus the power which is lost to the fluid, is very much the same at any temperature at which the calorimeter is to be used. 
An adequate design (see Fig. 1) ensures that the fluid really fills IC and bathes as much as possible the electrical resistance (note the use of the long  cylindrical baffle inside IC and observe the way the fluid comes in and gets out of IC). Nevertheless IC chamber is insulated (2.5cm of rock wool) and so is the OC external well (3cm of rock wool). The calorimeter is instrumented with inlet and outlet 4-Wire PT100 temperature probes and power is measured through the voltage across the calibrated electrical resistance used.  Dissipated power is to be chosen according to the recommended flow rate for solar collector testing (0.02 kgs-1m2 [4])and HTF temperature differences (usually ranging from 5ºC to 15ºC). In the case of the device developed and analyzed an electrical resistance of 28.8  was chosen. 
   
 
 
3. Calibration with water  factor F: the calorimeter equation 
3.1. Testing  circuit 
 
 
In the circuit used, water is circulated as the HTF and heated by an electrical boiler, constituted by an 100 liter tank with a 6kW electrical resistance inside. Inlet temperature to the calorimeter is kept constant (within 0.1ºC) with 
Fig. 1. (a) cross section of the calorimeter; (b) photograph of the calorimeter fully assembled, but without the insulation of the OC in place. 
 (a)   (b)  
 Fig. 2 the testing circuit   
the help of an heat exchanger and cold water provide by a chiller.  Flow rate is very accurately measured within 0.2% by a electromagnetic flow meter, calibrated at the solar collector testing laboratory [6] and CP is calculated by [5] as function of temperature T as in (4)     (4) 
Since in the case of water the flow meter used is a volumetric one and it is also necessary to convert volume flow rate to mass flow rate by considering (5), which gives the density of water  as a function of temperature  
    (5) 
Flow rate values and stability are insured by a frequency inverter associated with the circulation pump. Flow rates from 0 to 5 kg/min could thus be achieved and testing made for inlet temperatures from 25 to 85ºC. 
3.2. Methodology used 
For each temperature and for different flow rates, and using (2) one would expect: 
              (6) 
Several pairs of  values were obtained with the calorimeter and by measuring independently  with the flow meter, for each temperature and for different flow rates. The values chosen were ~1, 2, 3, 4 Kg/min for the flow rate and ~45, 65, 80ºC for the mean temperature in the Inner Chamber (IC).  Results were plotted and a straight line regression (least square fit) was obtained of the form  
          (7) 
Where  was measured according to  
          (8)
And  from the product of  as measured by the flow meter and Cp calculated from (4).  If b=0 had been chosen then a=F. A careful analysis of all the results leads to the choice of a regression with b  0, as the one that minimizes the errors at all temperatures. Thus (8) will now be addressed as the calibration equation for the calorimeter,           .   
3.3. Results for the calorimeter equation 
Results are plotted in Fig. 3. 
 
 
 
The least square fit to the measurement points produced:  
          a = 1.114           a= 0.018 
b = -13.94  W/ºC        b= 3.55 
Fig. 4 also shows the error bars associated with each measurement of ; it also shows (although they are barely perceptible) vertical error bars (corresponding to 0.2% of the absolute value resulting from the  flow rate measurement )  
The uncertainties a and b result from the least square fit considering all uncertainties involved. Note: It can be seen that b is not zero, albeit with a small value. It is the result of a mathematical imposition but perhaps reflecting some thermal characteristic of the calorimeter not discussed here.  The results obtained show that an upper limit for the accuracy is somewhere between 3 and 4%. This accuracy is certainly susceptible of improvement through the measurement of the dissipated power, since there were problems in the measurement of this quantity, not only because current was not directly measured but also because local voltage was far from a pure sinusoidal. Correcting for these  conditions will likely yield accuracy at least between 1 to 2% . Further improvements might even be achieved through the use of a DC current source.   
        
y = 1,114x - 13,94 R² = 0,997 
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 Fig. 3 : flow rate as measured by the flow meter vs flow rate as measured by the calorimeter, for  different fluid temperatures (45,65,85) , as evidenced by the cluster of points  around the approximately chosen flow rate values 1, 2, 3, 4Kg/min  
4. The calorimeter in the oil loop; application to the measurement of the CP of oil 
4.1. The oil loop 
 
  
 
 
The oil loop is conceptually the same as the water loop. The direct flow rate measurement is made with a Coriolis force based flow meter [Rheonik RHM04]. All the other components in the loop are the same as in Fig. 2.  
4.2. Application to the determination of the oil Cp at different temperatures 
With the calorimeter calibrated (Section 3,) it would now be possible to use it as planned, for the direct measurement of the product  of any HTF in a solar collector testing loop. As an application it was decided to use the calorimeter to measure Cp(T) and compare the results with those provided by the oil supplier. Measurements were made from 45 to 155ºC using the oil loop of Fig. 4, charged with a given fluid (BP Transcal N). Eq. (2) was modified to yield 
         (9) 
According to the supplier Cp(T) varies with (T) in a linear fashion as in (10)  
                                          (10) 
4.3. Results 
From (11) it can be seen that the Cp of the oil HTF is lower than that of water, which means that the same amount of power being dissipated in the electrical resistance will now yield a higher temperature difference between inlet and outlet to the calorimeter. This fact was taken into consideration. Since Cp varies with T, the results will have a built in inaccuracy due to the temperature difference across the calorimeter.  For the high flow rate value of 5kg/min, this temperature difference is on the order of 7-8ºC and on the order of 17-20ºC for the lowest flow rate of 2kg/min. All results are listed in Table 1.  The empty cells in Table 1 correspond to the fact that very high flow rates were impossible to obtain at low 
Cal 
Fig. 4 shows: (a) a scheme of the oil loop, very similar to that of Fig. 2; (b) a photograph of the setup, with the calorimeter inserted and signaled, with OC not yet insulated   
Pump 
 a b 
temperatures and, for higher temperatures, the low flow rates were not used so that outlet temperatures would not exceed the present setup temperature tolerances.    
Table1. Summarizes the results obtained at different temperatures 
T (ºC) 65 85 105 115 125 135 145 155 
Cp Cal at ~ 6kg/min  [J/kg.ºC] - - - 2258 2242 2316 2395 2521 
Cp Cal at ~ 5kg/min [J/kg.ºC] 2094 2199 2204 2203 2159 2362 2241 2530 
Cp Cal at ~ 4kg/min [J/kg.ºC] 2137 2194 2179 - - - - - 
Cp Cal at ~ 3kg/min [J/kg.ºC] 2151 2166 2234 - - - - - 
Cp Cal at ~ 2kg/min [J/kg.ºC] 1910 2013 2020 - - - - - 
Cp Supplier [J/kg.ºC] 2038 2108 2174 2214 2256 2290 2322 2364 
 
Fig. 5 is a plot of the results obtained, as they appear in Table 1, showing error bars associated with each measurement and the information  (straight line) given  by the supplier  
 
 
 
These results shows that the values obtained are in good agreement with those provide by the supplier, even though in the case of the calorimeter, and as was explained, the fluid is not at an exact, fixed temperature as it is assumed in the suppliers curve.  For the highest temperature (155ºC) there is perhaps a tendency for a larger deviation of the measured value from that of the suppliers curve, which is in part attributed to the difficulty in achieving thermal stability and tolerances in the experimental setup   Fig. 6 contains two pictures, those of two oil samples: (i) oil which had been used in all the tests referred above and which was labeled as used oil and (ii) new oil out of the supply barrel. 
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Fig. 5; Cp as function of T; (1) dots with error bars are the results from the calorimeter (2) straight line: Cp given by the supplier  
It can be seen that new and used oil look different, but no change (after several hours of operation) is already really perceptible in terms of Cp(T) as measured by the calorimeter. In future work Cp(T) will be independently monitored for the used oil and the corresponding calorimeters response will be analyzed as a further test of its accuracy and usefulness.    
   
      
5. Conclusions 
A new calorimeter was developed and tested to provide an accurate measurement of the product,  , i.e flow rate times specific heat together , an essential part of any solar collector efficiency measurement using an HTF other than water. This device is very simple, cheap and easy to build, and provides a degree of accuracy which is not easily matched by that of the standard method, which requires constant sampling and external control measurement of the Cp of the HTF. It is based on the principle of delivering a known amount of power to the circulating fluid, in a way that the power lost to the environment is a small quantity of the total and, more important, nearly the same at any operating temperature, thereby determining a simple and unique constant calibrating factor. Besides, all relevant measurements can be made with very common and simple measuring instruments (amp meters and voltmeters!), dispensing with the expensive flow meters and their calibrations   used in this investigation.   The calorimeter was fully described and its calibration equation was determined with the help of a low pressure water loop. The calorimeter was then inserted in a thermal oil loop and used to measure the Cp of the circulating oil. he results obtained show a good agreement with the values of Cp(T) provided by the supplier, an indication of the calorimeters performance.    This calorimetric technique can be easily implemented with any type of HTF fluid, in large or small loops, for simple online performance evaluation or for collector testing and certification.  The development presented in this paper was limited to temperatures below 180ºC simply because the oil loop used was of the atmospheric type and some of the components ( flow meter, pump, etc) could not take temperatures above 200ºC. However the concept (mechanical construction and thermal behavior of the calorimeter) can certainly be applied to higher operating temperatures and it should operate equally well. However thermal properties of the fluid may not enable sufficient heat dissipation from the electrical resistance towards it, therefore forcing the adoption of suitable modifications of the inner chamber and  resistance type and size (IC).  In future work, a device developed with the concern of achieving the highest possible accuracy will be developed and even proposed as a product to be made available on the market  
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